Кровь в аппарате искусственного кровообращения движется по шлангу , через сечение которого проходит ежеминутно 5 л крови. Для определения давления в двух разных участках шланга в них вставили манометрические трубки. Определить разность уровней крови в трубках ,если они вставлены в участки шланга с диаметром 30 мм и 20 мм.

